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จากการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification 

(LAMP) โดยใชต้วัอยา่งของฟันท่ีสกดัดว้ยวธีิ Phenol chloroform extraction มาท าการทดสอบ
ตรวจหาปริมาณสารพนัธุกรรมท่ีต าแหน่ง Amelogenin Y ซ่ึงใชต้วัอย่างใชส้ารพนัธุกรรมจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 20 คน พบวา่ ตวัอยา่งสารสกดัดีเอ็นเอเพศชาย 10 ตวัอยา่ง ให้ผลบวก 8 ตวัอยา่งโดย
ตวัอย่างท่ีเผาดว้ยเตาถ่านสามารถตรวจปริมาณสารพนัธุกรรมท่ีต าแหน่ง Amelogenin Y ได ้ 5

ตวัอยา่ง (100%) ตวัอยา่งฟันท่ีถูกเผาโดยเตาแก๊สสามารถตรวจพบได ้3 ตวัอยา่ง(60%) และให้ผล
ลบ 2 ตวัอย่าง ส่วนตวัอย่างสารสกดัดีเอ็นเอเพศหญิง 10 ตวัอย่าง ให้ผลลบ 10 ตวัอย่าง จากการ
ค านวณค่า Performance Characteristics ของการทดสอบเทคนิคพบว่า Sensitivity ของการ
ทดสอบเท่ากบั 80 %, Specificity ของการทดสอบเท่ากบั 100%, False Negative Rate ของ
การทดสอบเท่ากบั 20%, False Positive Rate ของการทดสอบเท่ากบั 0%, Predictive Value 

Positive ของการทดสอบเท่ากบั 100% และ Predictive Value Negative ของการทดสอบ
เท่ากบั 83% นอกจากน้ี เม่ือท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยไคสแควร์ (Chi-Square) ค่าไคสแควร์ท่ี
ค านวณได้เท่ากบั 13.34 ซ่ึงมากกว่าค่าไคสแควร์ท่ีเปิดได้จากตาราง จึงสรุปได้ว่า ปฏิเสธ H0 

ยอมรับ H1 นัน่คือ เทคนิคแลมป์สามารถตรวจหาปริมาณสารพนัธุกรรมท่ีต าแหน่ง Amelogenin 

Y ในเพศชาย และเพศหญิงไดผ้ลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
  


